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ВНИМАНИЕ:  Не подключайте машину к сети, пока не 
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машина для рентгеновской пленки

Серийный номер машины должен всегда 
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  ВВЕДЕНИЕ

Благодарим за приобретение автоматической 
проявочной машины для рентгеновской 
пленки фирмы Velopex - мы высоко ценим вашу 
деятельность. Чтобы сохранить качество нашего 
изделия и вашей работы, важно особенно 
внимательно прочитать инструкции, которые 
содержатся в данном руководстве пользователя. 
Таким образом, срок службы вашей проявочной 
машины значительно увеличится. Проявочная 
машина может стать опасной при неправильной 
установке или при несоответствующем 
обслуживании. К тому это приведет к отмене 
гарантий. В машине нет деталей, которые 
требуют обслуживания со стороны оператора. 
Это оборудование могут обслуживать только 
квалифицированные и компетентные инженеры, 
которые прошли обучение на машинах Velopex. 
Конечный пользовать может обслуживать 
машину только в соответствии с данным 
руководством.                                     
Примечание: Цвета и дизайн панели и наклеек 
могут изменяться                        
Внимание: При распаковке и установке машины 
на место требуется помощь.

Контакты
Эксклюзивный дистрибьютор

Hexagon International (GB) Ltd ,UK 
вебсайт: www.HexagonLimited.com
Email: info@HexagonLimited.com
в России  : 
вебсайт: www.velopex.ru 
Email : info@velopex.ru
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ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ:  
Не подключайте машину к сети, пока не ознакомитесь с данной 
инструцией или пока не заправите машину жидкостью

ВНИМАНИЕ:  
При распаковке и установке машины на место требуется помощь.

ВНИМАНИЕ:  
Не перемещайте и не перевозите машину с жидкостью внутри.

ВНИМАНИЕ:  
Обязательно хорошее проветривание. 

ВНИМАНИЕ:  
Не работать вблизи взрывоопасных газов.

ВНИМАНИЕ:  
Используйте только кабель питания, поставляемый с машиной.

VELOPEX MD3000
Руководство пользователя
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ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

   VELOPEX MD3000
Руководство пользователя

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

Символ Описание

Переменный ток

Отключение 

Включение 

Внимание/ Осторожно - См. Руководство

Внимание/ Осторожно - Высокое напряжение

Рекомендации

Внимание/ Осторожно

Нужно только коснуться для управления

iii

Кнопка прокрутки вверх

Кнопка прокрутки вниз

Кнопка выбора

Внимание/ Осторожно - Горячая поверхность

Символы на машине

MED

NDT Модель для промышленного использования

Модель для медицинского использования

ТЯЖЕЛЫЙ

Символы, используемые в руководстве
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(H)

(W)

(D)
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Руководство пользователя

Ширина (W) 60 cm
Глубина  (D) 70 cm

Включая загрузчик 100 cm
Высота (Н) 33 cm

Включая  коллектор пленки 66 cm
Вес

Пустой 40 Kg
Полные бачки 55 Kg

Включая загрузчик 70 Kg
Емкость бачка 0.5 - 4 литр
Рабочая температура

Проявитель 25 °C - 30 °C
Закрепитель (фиксаж) 25 °C - 30 °C

Вода температура окружающей среды
Время нагревания 20 Минута Среднее *
Цикл чистки 1.2 литр
Цикл глубокой очистки 4.5 литр
Скорость подачи пленки 350 x 430 mm
Переменное время проявки 1.5 - 8 Минута

Электрическое питание ** 100-120V 60 Hz
Входная мощность ** 1700W
Окружающие условия Использовать только в помещении
Температура окружающей среды 10 °C - 27 °C
Максимальная относительная влажность 80%
Maximum altitude 2000 m

*В зависимости от окружающей температуры машины

200-240 V, 50 Hz
1500W

** Машина установки: используйте квалифицированный электрик и со ссылкой на
местных электротехнических правил и норм.



VELOPEX MD3000
Руководство пользователя  
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Вспомогательные приспособления 
и принадлежности, поставляемые в 
комплекте
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1) Коллектор пленки
2) Наклейка с предупреждениями
3) Крышка 
4) Панель управления
5) Подача пленки
6) Гнездо питания
7) Двухпозиционный выключатель
8) Наклейка с серийным номером
9) Крышка воздушного фильтра
10) Вход/выход трубки
11) Выход пленки
12) Трубка для моющего раствора (желтая)
13) Трубка для закрепителя (красная)
14) Трубка для проявителя (черная)
15) Шнур питания - континентальный
16) Руководство пользователя
17) Гарантийный талон
18) Патрубок для подачи воды от водопровода
19) Шланг для подачи воды от водопровода (зеленый)
20) Шланг для слива воды (синий)
21) Шланг для слива проявителя (черный)
22) Шланг для слива закрепителя (красный)
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Operation and
Maintenance manual

USER MANUAL

WARNING:
Do not plug into the electrical mains power supply before
reading this manual - or before filling the machine with
liquids.

Register your machine by returning the Warranty Card
to enable full customer support.

Automatic X-Ray Film Processor

Machine serial number to be
quoted on all correspondence:

C US
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  ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

MADE IN ENGLAND BY MEDIVANCE INSTRUMENTS LTD

              ГОТОВО
ВРЕМЯ РАБОТЫ         1M30S
ПРОМЫВКА
ЗАПОЛ/ОБНОВ

>

СТАТУС МАШИНЫ
Готова, Нагрев, Чистка, Слив

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ
1минуты 30секунды - 8минуты 
00секунды

ФУНКЦИЯ ОЧИСТКИ МАШИНЫ

ФУНКЦИЯ ЗАПРАВКИ МАШИНЫ

КНОПКА 
ПРОКРУТКИ 

ВНИЗ

КНОПКА 
ПРОКРУТКИ 

ВВЕРХ

КНОПКА ВЫБОРА
Чтобы настроить установочные значения, 
нажмите и удерживайте в течение трех звуковых 
сигналов, а затем еще 5 секунд. В окне СТАТУС 
будет “НАСТРОЙКА УСТАНОВОЧНОГО ЗНАЧЕНИЯ”.                                                                                                           
Чтобы подтвердить изменение, нажмите один раз.

КУРСОР
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MADE IN ENGLAND BY MEDIVANCE INSTRUMENTS LTD

MADE IN ENGLAND BY MEDIVANCE INSTRUMENTS LTD

MADE IN ENGLAND BY MEDIVANCE INSTRUMENTS LTD

              ГОТОВО
СЛИВ
ЧИСТКА
РУЧ ЗАПУСК 
                     
ПРОТЯЖКА 
FACTORY DEFAULT
ЯЗЫК  -  RUSSIAN

ТЕМП. DEV       27°C
ТЕМП. FIX        27°C
УР-НЬ Р-РОВ             1L

УР-НЬ ОБНОВ         25ml
VELOPEX
КОНТР ДИСП          50%

ПОДС-КА ДИС        50%
РУЛОННАЯ  ПКA    OFF
ПЕРЕЗАГРУЗК            5

РАСШИРЕННОЕ МЕНЮ
Используйте кнопки прокрутки “ВВЕРХ” и “ВНИЗ” 
для выбора и изменения параметров.

ФУНКЦИЯ СЛИВА ЖИДКОСТЕЙ ИЗ МАШИНЫ

ФУНКЦИЯ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ МАШИНЫ

РУЧНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ
Использовать в том случае, если датчик 
загрузки не сработал

ТОЛЬКО ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
Отключает машину, оставив включенной 
только систему транспортировки пленки

ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
Установочные значения по умолчанию

ЯЗЫК
Удерживайте в течение четырех звуковых 
сигналов, чтобы изменить язык

ТЕМПЕРАТУРА ПРОЯВИТЕЛЯ
25°C - 35°C 

ТЕМПЕРАТУРА ЗАКРЕПИТЕЛЯ (фиксажa)
25°C - 35°C

ОБЪЕМ БАКОВ ХИМИКАТОВ
0.5 Litre - 4 Litre 

Количество обновляющих растворов 
25 мл - 300 мл на цикл

КОНТРАСТНОСТЬ ЭКРАНА 

ПОДСВЕТКА ЭКРАНА 
Настройка резервной и активной 
подсветки

РУЛОННАЯ  ПКA
Установка для обработки 1-4м из 
рулона пленки.

ПЕРЕЗАГРУЗК  
Машина ошибки пользователя сброса 
счетчика.

ЧИСТКА
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  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ – ПО ЗАКАЗУ

30

31

32

29

e RUSSIAN

1 Коллектор пленки
2 Наклейка с предупреждениями
3 Крышка
4 Панель управления
5 Подача пленки
6 Гнездо питания
7 Двухпозиционный выключатель
8 Наклейка с серийным номером
9 Воздуховод
10 Вход/выход трубки
11 Выход пленки
12 Трубка для отработанного раствора (коричневая)
13 Трубка для моющего раствора (желтая)
14 Трубка для свежей воды (голубая)
15 Трубка для закрепителя (красная)
16 Трубка для проявителя (черная)
17 Шнур питания - Великобритания
18 Шнур питания - континентальный
19 Шнур питания - США
20 Моющее средство в таблетках
21 Руководство пользователя 24 Патрубок для подачи воды от водопровода
22 Гарантийный талон 25 Шланг для подачи воды от водопровода (зеленый)
23 Устройство контроля качества Vischeck 26 Шланг для слива воды (синий)

27 Шланг для слива проявителя (черный)
28 Шланг для слива закрепителя (красный)

29 Смотровое окно загрузчика дневного света
30 Крышка cмотрового окнa
31 Рукава для ввода руки
32 Крышка загрузчика дневного света

Daylight Loader

Стандартный : I/MAC 6007F
для размерa  T : I/MAC 6008F

Стойка машины

Загрузчик  дневного света

I/MAC 9105F

550mm

740mm

625mm

Негатоскопы

www.velopex.ru
www.hexagonlimited.com
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  РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

www.velopex.ru

По всем интересующим вас вопросом o  РАСХОДНЫХ  МАТЕРИАЛАХ  
обращайтесь в фирму Hexagon Ltd или к своему местному дилеру.

Внимание : В автоматической проявочной машине должна  использоваться 
химия только предназначенная  для автоматических машин

Hi-Tech
Diagnostics
Service

MAKERS OF DENTAL, VETERINARY AND MEDICAL EQUIPMENTwww.velopex.com

Operation and
Maintenance manual

USER MANUAL

WARNING:
Do not plug into the electrical mains power supply before
reading this manual - or before filling the machine with
liquids.

Register your machine by returning the Warranty Card
to enable full customer support.

Automatic X-Ray Film Processor

Machine serial number to be
quoted on all correspondence:

C US

I/LIT0301P MD3000 Manual English Iss.16
Issued: 23/04/12

MODEL:

MEDICAL

INDUSTRIAL

MED

NDT

Аксессуары, представленные на данной страницы, не входят в комплект материалов, 
поставляемых с машиной,  и являются опцией.

www.velopex.ru
www.hexagonlimited.com
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ИНСТРУКЦИИ, КОТОРЫМ НУЖНО СЛЕДОВАТЬ ПЕРЕД 
УСТАНОВКОЙ

• Распаковка VELOPEX
ПРИМЕЧАНИЕ: Для распаковки и установки машины в нужное положение 
требуется помощь.

1. Ознакомьтесь с компоновкой машины, которая представлена на рисунках в 
данном руководстве.
2. Вытащите машину из упаковки и поместите на стол. Удалите наружную и 
внутреннюю упаковку. Транспортировочные модули защищаются внутренними 
упаковочными компонентами: их следует выбросить.

Минимальная загрузка рабочей поверхности
70KG

Минимальные размеры рабочей поверхности

620mm

800mm

620mm

620mm

580mm

620mm

122 
mm

252 
mm

382 
mm

Ø50
HOLE

12
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• Размещение машины VELOPEX. 

При использовании машины при дневном свете или в темном помещении 
избегайте источников интенсивного света. Не устанавливайте аппарат под 
окном, люминисцентной лампой или прожектором.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Обязательно хорошее проветривание. 

•  Местоположение

•  Электропроводка

Гнездо питания
1.8m максимум

Шланги
1.4m максимум

ВИД СВЕРХУ ВИД СВЕРХУ

13
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ПОДСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОК 

ПроявительСлив

Питание от сети

Закрепитель 
(фиксаж)

Моющий 
раствор

Утилизация 
отработанных 

растворов

Пластиковые канистры не поставляются вместе с проявочной машиной.

ВНИМАНИЕ : Существует два метода подкачки обновляющих растворов:

1. Обновляющие растворы проявителя и фиксажа закачиваются из канистр, 
расположенных внизу непосредственно в рабочие баки. При этом старая 
химия сливается в канализацию.

2. Обновляющий раствор проявителя и фиксажа  закачивается из канистр, 
расположенных под машиной в основные рабочие баки, каждый раз после 
проявления пленки. При этом старая химия из рабочих баков сливается 
обратно в соответствующие канистры, расположенные под машиной. Таким 
образом, происходит замкнутый цикл рециркуляции химии.

   VELOPEX MD3000
Руководство пользователя14
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЯВОЧНЫМ УСТРОЙСТВОМ

A
B

Убедитесь, что вы правильно 
подсоединили шланги и 
электропроводку, см. страницы 5, 
13-14. Включите питание от сети.   
Машина автоматически сольет 
содержимое из баков и зальет 
свежие химикаты. 
РЕКОМЕНДАЦИЯ: Настраивайте 
установочные значения, когда 
машина выполняет “СЛИВ”. 
Машина автоматически 
настроится на установочные 
значения, см. стр. 19. 

1.

MADE IN ENGLAND BY MEDIVANCE INSTRUMENTS LTD

Подождите, пока на дисплее 
панели управления машины, 
в верхней строке не появится 
“ГОТОВА”

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Включите 
машину за 30 минут до начала 
проявки, чтобы прогреть машину.

2.
              ГОТОВ
ВРЕМЯ ПРОЯВ    1M30S
ПРОМЫВКА
ЗАПОЛНЕНИЕ

>

Если машина имеет загрузчик 
дневного света, следите, чтобы 
была закрыта синяя крышка 
и серый клапан. Полностью 
вставьте руки в перчатки. 
Вставьте пленку и держите руки 
в перчатках до тех пор, пока 
пленка полностью не войдет 
в машину.   Подавайте пленку 
перпендикулярно щели для 
ввода пленки. Коснитесь щели 
для ввода пленки, чтобы начать 
ее обработку.

3.
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Все пленки собираются в лотке 
для  пленки в задней части 
машины.

ОСТОРОЖНО: Если установлен 
загрузчик дневного света, 
следите, чтобы крышка 
оставалась открытой ПОСЛЕ 
выхода пленки из машины. Таким 
образом, снизится конденсация 
внутри загрузчика дневного 
света.

4.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПРОЯВОЧНОГО АППАРАТА

Модель NDT будет автоматически 
обновлять химикаты при каждой 
загрузке пленки.
Чтобы настроить частоту 
обновления химикатов, нужно 
нажать и удерживать кнопку, 
которая соответствует функции 
“ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ” в меню. 
Машина генерирует три звуковых 
сигнала и через пять секунд 
появится статус “НАСТРОЙКА 
УСТАНОВОЧНОГО ЗНАЧЕНИЯ” в 
верхней части дисплея.
Выберите частоту в зависимости 
от типа пленки и нажмите “ВВОД”, 
чтобы подтвердить. Если вы не 
уверены в выборе, поговорите со 
своим дилером по этому поводу.

5. Модель NDT будет автоматически 
обновлять химикаты при каждой 
загрузке пленки.
Чтобы настроить частоту 
обновления химикатов, нужно 
нажать и удерживать кнопку, 
которая соответствует функции 
“ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ” в меню. 
Машина генерирует три звуковых 
сигнала и через пять секунд 
появится статус “НАСТРОЙКА 
УСТАНОВОЧНОГО ЗНАЧЕНИЯ” в 
верхней части дисплея.
Выберите частоту в зависимости 
от типа пленки и нажмите “ВВОД”, 
чтобы подтвердить. Если вы не 
уверены в выборе, поговорите со 
своим дилером по этому поводу.

MADE IN ENGLAND BY MEDIVANCE INSTRUMENTS LTD

ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК
УР-НЬ Р-РОВ           
УР-НЬ ОБНОВ        25ml              >

5.
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MADE IN ENGLAND BY MEDIVANCE INSTRUMENTS LTD

MADE IN ENGLAND BY MEDIVANCE INSTRUMENTS LTD

НАСТРОЙКА УСТАНОВОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ

MADE IN ENGLAND BY MEDIVANCE INSTRUMENTS LTD

              ГОТОВ
ПРОТЯЖКА
ТЕМП. DEV                26°C
ТЕМП. FIX                  26°C

>

              ГОТОВ
ПРОТЯЖКА
ТЕМП. DEV                26°C
ТЕМП. FIX                  26°C

>

ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК
ПРОТЯЖКА
ТЕМП. DEV                28°C
ТЕМП. FIX                  26°C

>

Для выбора установочного 
значения используйте кнопки 
прокрутки вверх и вниз. Наведите 
на установочное значение курсор.

1.

Установив курсор на требуемом 
установочном значении, 
щелкните на кнопке ВЫБОР.

2.

Используйте кнопки прокрутки 
ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы настроить 
установочные значения, затем 
нажмите кнопку ВЫБОР, чтобы 
подтвердить изменение.

3.
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Нажмите на планку для Ввода Пленки 
для рециркуляции химиката и 
настройки температур.

Фактически, машина не будет 
охлаждать химикаты. Нужно 
оставить достаточно времени для 
естественного охлаждения. Заданная 
температура не опустится ниже 
комнатной температуры.

Для настройки уровней заполнения 
нужно полностью опустошить 
машину и снова ее заправить.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Выполняйте 
ОБНОВЛЕНИЕ в случае превышения 
температуры на несколько градусов.

Чтобы настроить активную подсветку, 
удерживайте кнопку ввода в течение 
четырех звуковых сигналов. Когда на 
экране появится статус “Настройка 
Установочного Значения”, для 
настройки используйте стрелки 
прокрутки вверх и вниз. Нажмите 
ВВОД для подтверждения.

Чтобы настроить подсветку в 
режиме Ожидания, оставьте 
курсор на “Подсветка”. Подождите 
несколько секунд, пока не изменится 
уровень фоновой подсветки.Фон 
или потускнеет, или станет ярче. 
Затем выполните настройку в 
соответствии с инструкциями.

Для обработки рулона пленки, провести 
введите Кнопка на четыре звуковых 
сигнала. Когда Статус показывает, 
Регулировка использование уставки
стрелками вверх и вниз для выбора
1-4м или OFF. Нажмите Enter, чтобы 
принять.

Времяобработки предварительно 
установлена и автоматически изменится 
на разместить длина фильма выбрали.

4.
НАСТРОЙКА УСТАНОВОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ

MADE IN ENGLAND BY MEDIVANCE INSTRUMENTS LTD

ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК  
КОНТР ДИСП            50% 
ПОДС-КА ДИС           50%> 5.

20

MADE IN ENGLAND BY MEDIVANCE INSTRUMENTS LTD

ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК  
КОНТР ДИСП            50% 
 РУЛОННАЯ  ПКA      1M>

6.
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ОТКЛЮЧЕНИЕ

Рекомендуется каждый вечер 
перед отключением машины 
прогонять ее через  цикл 
ЧИСТКИ.

1.

2.

Отключите машину от сети.

Отключите подачу воды к 
машине.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если 
отключить машину, не 
выполняя цикл чистки, в баках 
останутся химикаты, что 
снизит срок службы химии. 

3.

Выберите функцию ЧИСТКИ с 
помощью панели управления, 
см. стр. 21. Дайте машине 
выполните цикл чистки. Как 
только завершится цикл 
чистки, на экране появится 
статус машины “Пустая”

MADE IN ENGLAND BY MEDIVANCE INSTRUMENTS LTD

              ПУСТАЯ
ВРЕМЯ ПРОЯВ     1M30S
ПРОМЫВКА                
ЗАПОЛНЕНИЕ

>

СливПроявитель Закрепитель 
(фиксаж)

Пресная 
вода

Моющий 
раствор
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Предлагается для обеспечения 
качества рентгеновского излучения 
использовать  Устройство Контроля 
Качества  VISCHECK.
РЕКОМЕНДАЦИЯ: При регулярном его 
использовании повысится качество 
обработки пленки и снизится 
риск пересъемки.  Vischeck также 
подскажет, когда нужно менять 
химикаты. Vischeck имеется в наличии 
на складе дилера Velopex.

1.

Для замены химии обратитесь
 к разделу Система Чистки на стр.24. 
Это будет способствовать тому, что 
ваша химия не будет загрязнена, 
что в свою очередь продлит срок 
службы машины.

 

2.

ЗАМЕНА ХИМИКАТОВ

Аксессуары, представленные на 
данной страницы, не входят в 
комплект материалов, поставляемых 
с машиной,  и являются опцией.

22
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MADE IN ENGLAND BY MEDIVANCE INSTRUMENTS LTD

      ПРОМЫВКА
СЛИВ            
ПРОМЫВКА            
ВРЕМЯ ПРОЯВ    1M30S

> 

1. См. схему подсоединения 
труб на стр. 12 и обеспечьте, 
чтобы трубки были 
подсоединены правильно. 
Заполните канистру для 
чистящего раствора свежей 
водой. Добавьте одну 
таблетку моющего средства 
на 5 литров воды. Если вы 
используете контейнер для 
использованной жидкости, 
следите, чтобы он был пустой.

2.
С помощью кнопок прокрутки 
вверх и вниз выберите в меню 
опцию ОЧИСТКА. Для запуска 
цикла очистки нужно нажать 
и удерживать кнопку ВЫБОР. 
Машина генерирует три 
звуковых сигнала и через пять 
секунд статус в верхней части 
экрана изменится на “ЧИСТКА”.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: В зависимости 
от частоты использования 
машины запустите цикл 
Глубокой очистки, во время 
которого будет использоваться 5 
литров моющего раствора.

3.

ЧИСТКА СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Как только машина выполнит 
цикл чистки, появится статус 
машины “ПУСТА”. Заправьте 
машину свежими химикатами 
с помощью панели управления.

Для заправки выберите в меню 
“ЗАПРАВКА”

СливПроявитель Закрепитель 
(фиксаж)

Пресная 
вода

Моющий 
раствор
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  ЧИСТКА РЕМНЯ МОДУЛЯ ТРАНПОРТИРОВКИ.

СЛЕЙТЕ жидкость из машины, 
используя панель управления, затем 
отключите машину, когда она станет 
пустой. 

1.

Снимите крышку, снимите 
раздвижные планки, снимите 
модули проявителя, закрепителя 
и подачи воды, сдвигая их в 
сторону и поднимая. Не снимайте 
модуль сушилки.

2.

3.
Промойте каждый модуль 
пресной водой и попытайтесь 
повернуть модуль, используя 
поворотный рычаг. Таким 
образом, можно удалить 
затвердевшие химикаты с 
ремней.

Снова установите модули 
в соответствующие бачки, 
установите раздвижные планки 
и запустите цикл “ЧИСТКА”

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если 
в бачок устанавливается 
несоответствующий модуль, 
появляется риск загрязнения 
химикатов.

VELOPEX MD3000
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Уберите посторонние частицы 
из загрузчика дневного света. 
Протрите загрузчик внутри. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: внутренняя 
полость загрузчика дневного света 
должна быть промыта холодным 
стерилизующим раствором, 
затем ее нужно вытереть насухо 
через соответствующий период. 

1.

ОЧИСТКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.

Протрите машину влажной 
тряпкой.

Рекомендация:  В случае 
накапливания  статического 
электричества,  используйте 
антистатик.

2.

   VELOPEX MD3000
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ   
MADE IN ENGLAND BY MEDIVANCE INSTRUMENTS LTD

  
ВРЕМЯ ПРОЯВ     1M30S             
ПРОМЫВКА               
ЗАПОЛНЕНИЕ

>
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по

лн
ят

ь 
од

ин
 ц

ик
л 

пр
и 

вк
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ан
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ул

ей
 и

 п
ер

ед
аю

щ
их

 
за

ж
им

ов
 в

 т
ра

нс
по
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дл
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по
лн

ой
 з

аг
ру

зк
и 

пл
ен

ки
 (с

ве
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о 

та
к,

 - 
по
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рь
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Hi-Tech
Diagnostics
Service

MAKERS OF DENTAL, VETERINARY AND MEDICAL EQUIPMENT

  

Date Service Description Serviced By

     /     /     Machine Installation
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     /     /     
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     /     /     
     /     /     
     /     /     
     /     /     
     /     /     

Service Log:

24

Дата Описание обслуживания

Установка машины

Обслуживание

www.velopex.ru
www.hexagonlimited.com


